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Szelejewo 09.11.2023

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA NA

Dygestorium laboratoryjne

Przedmiot specyfikacji:
Dygestorium laboratoryjne z szafkg na odczynniki i zlewem szt. 1

Charakterystyka techniczna:

1. Wymiary zewnetrzne ok. 125 x 800 x 2500 mm

2. Wymiary wewngtrzne przestrzeni roboczej ok.120 x 67 x 140 mm

3. Oswietlenie przestrzeni roboczej lampg led z wigcznikiem poza
przestrzenig robocza

4. Dwa gniazda elektryczne 230V na obudowie, do ktérych mozna
podtgczy¢ sprzet laboratoryjny.

5. Trwata i fatwa do czyszczenia powierzchnia robocza.

6. Boczne sciany wykonane ze szkta hartowanego.

7. Przednia szyba przesuwna z mozliwoscig indywidualnego
ustawienia szczeliny roboczej.

8. System kontroli przeptywu powietrza.

9. Zlew o wymiarach 500 x 400 x 200 mmm wpuszczony w blat
wykonany z zywicy epoksydowej.

10. Odprowadzenie Sciekow.

11.Zainstalowany zawér wody zimnej i cieptej z kranem.

12.Wentylowana szafka pod blatem roboczym.

13.Konstrukcja stalowa pokryta proszkowo chemoodporng farbg
epoksydowg oraz odporng na wilgoc.

14. Zasilanie pradem statym 230 V

15.Wigcznik dygestorium zamontowany na obudowie. -

16. Gwarancja min. 24 miesiecy od daty zakupu.

17.Wykonawca dostarczy wiasnym transportem, na wiasny koszt i
ryzyko sprzet stanowigcy przedmiot zaméwienia.

18.Instrukcja obstugi i dokumentacja techniczno-rozruchowa w jezyku
polskim.

19. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami.

20.Montaz urzgdzen oraz przeszkolenie w zakresie ich obstugi.
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